
マニュアル４ 試料到着確認の入力 

 

【注意】  

・基本マスタ管理メニュー（マニュアル３）での測定装置、試薬、検量、基準

値、実施状況の登録は、受検項目設定前に行ってください。 

・受検項目設定後に基本マスタ管理メニューで登録されても反映されません。 

 

・試料到着確認・受検項目設定を実施していない場合、回答はできません

ので、必ず試料到着確認・受検項目設定を行ってください 

 

１．日本臨床衛生検査技師会 精度管理事業・データ標準化事業システム

へアクセスします。 

２．トップメニュー「回答入力メニュー」をクリックします。 

 

 

 

 



３．表示された下記画面より登録する調査を「選択」し、「試料到着確認・

受検項目設定」をクリックします。 

 

 

４．「試料到着確認」タブにて到着した試料の「到着済」をチェックし「保存」

します。 

 

 

 



５．「受検項目設定」タブの「参加」項目をチェックし「保存」します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・画面上部の「入力ガイド」もご参照ください。 

 

〇ドライケミストリー法で参加されるご施設へ 

 ドライ法で参加の施設において、CRP、LDL-C等の数項目のみWet法で測

定している施設は、試料到着時実施する「受検項目設定」のとき 

Wet法での測定項目はWet法での参加設定 

が可能になりましたので、Wet法の項目（ドライケミストリー法という但し書きの

ない項目）を選択してください。 

 ドライ法項目で受検設定をするとWet法試薬等の選択肢は表示されませ

ん。 

 もし、選択肢が表示されない場合は使用している試薬等の商品名を回答

入力時に表示される「フリーコメント」欄に正しく記載してください。 

 



フォトサーベイ：受検項目設定について 

 

【注意】 

・受検項目設定を実施していない場合、回答はできませんので、必ず設定

を行ってください。 

 

１．日本臨床衛生検査技師会 精度管理事業・データ標準化事業システ

ムへアクセスします。 

２．トップメニュー「回答入力メニュー」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

３．表示された下記画面より登録する調査を「選択」し、「試料到着確認・

受検項目設定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．「受検項目設定」タブの参加項目をチェックし「保存」します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・画面上部の「入力ガイド」もご参照ください。 

 


