
マニュアル５ 測定値の入力 

 

１日本臨床衛生検査技師会 精度管理事業・データ標準化事業システム

へアクセスします。 

２．トップメニュー「回答入力メニュー」をクリックします。 

 

 

 

３．表示された下記画面より登録する調査の「選択」をクリックし、「回答 

入力」をクリックします。 

 
 



回答入力には「検査項目別回答」と「試料別回答入力」があります。 

 

４．「検査項目別回答」タブで項目の「回答」をクリックします。 

 

 

５．「検査結果測定日」及び「主結果」を入力し、「保存して次の項目へ」 

あるいは「保存して閉じる」をクリックする。 

 
 

 

 

 

 



６．次に「試料別回答入力」ですが、回答入力用のエクセルファイルをダウ

ンロードしそのファイルに結果を入力しアップロードすることもできますし、

この画面で回答することもできます。 

 

詳しくは画面上部「入力ガイド」参照してください。 

 

 

 

 

・画面上部の「入力ガイド」もご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 


